1. Implanto imitatorius, sudarytas iš įstatomosios strypinės ir išorinės atraminės dalių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinė atraminė dalis yra atitinkančios būsimo implanto galvutę formos su išėma instrumentui bei sudaro sąlygas preliminariai išgręžto mažesnio lizdo taisyklingumui įvertinti vizualiai ir metrologiškai.
2. Implanto imitatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinė atraminė dalis yra pakreipta 15-20 laipsnių kampu įstatomosios spynelės dalies atžvilgiu.

